
16 17

CHOL

НОМЕР ЛОТА

ВСТ ПОЛОСКУ

НАЧАТЬ ТЕСТ ПАМЯТЬ

ХИМИЯ*
( чтобы выбрать)

КОНТРОЛЬ

(  чтобы выбрать)(  чтобы выбрать)

ВЫХОД  возврат 
в меню «ПАМЯТЬ»

 возврат 
в меню «ХИМИЯ»

GLU
HDL
TRIG

LIPIDS
ВЫХОД

** Если функция выбора единицы измерений в системе заблокирована, меню «ЕДИНИЦ 
ИЗМЕРЕНИЯ» на экране не отображается.

* Результаты из памяти будут отображаться только для тех исследований, которые уже 
проводились.

 КОНТРОЛЬ TECT

 ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

 СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ

 ВЫХОД

ИНСТРУМЕНТЫ НАСТРОЙКИ

(  чтобы выбрать)

 возврат 
в меню «ИНСТРУМЕНТЫ»

 возврат 
в меню «КОНТРОЛЬ TECT»

( чтобы выбрать)

 ПЕЧАТЬ

 ЗВУК

 ВРЕМЯ

 ДАТА

 ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ**

 ВЫХОД  возврат 
в меню «НАСТРОЙКИ»

 возврат 
в меню «ПЕЧАТЬ»




